
Qualifizierungsurkunde
Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, 
untersucht im Auftrag von

Stoll Giroflex AG
Koblenz, Schweiz

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ST 1504-759 
vergeben wurde.

Der Drehhocker G141-2055 wurde einem Fluoreszenztest zur 
Prüfung der Reinigbarkeit nach VDMA Merkblatt unterzogen, mit 
folgendem Ergebnis:

• Das Prüfobjekt kann durch Wischreinigung mit Reinst-
 wasser gut abgereinigt werden.
• Durch den Fluoreszenztest konnten einige kritische Stellen 

nachgewiesen werden. Die Reinigbarkeit des Drehockers
ist an diesen Stellen stark eingeschränkt, diese erfordern 
eine aufwendigere Vorgehensweise bzw. eine andere 
Reinigungsmethode.
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Die Gültigkeit dieser Urkunde 

beschränkt sich auf das genannte 

Produkt in unveränderter Form 

für eine Dauer von 5 Jahren.

 

Weitere Informationen:

www.tested-device.com

Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA
i. A.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung
entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 30. Juni 2015


